Załącznik nr 2 do SWZ-OPZ, TP-41/23/DW
	
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	PARAMETR WYMAGANY (graniczny)
	PARAMETR OFEROWANY
(opis parametrów oferowanych, wypełnia Wykonawca)

	1. 
	PLATFORMA DO TELE-PATOLOGII

	1.1. 
	Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do skanowania preparatów mikroskopowych firmy Hamamatsu Photonics NanoZoomer S360 o webową platformę do tele-patologii (dalej; Platforma) w pełni kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego systemem Hamamatsu Photonics NanoZoomer S360
	TAK, proszę podać producenta, nazwę (dane identyfikujące)
	

	1.2. 
	Licencja na rozwiązanie do tele-patologii bez ograniczeń czasowych.
	TAK
	

	1.3. 
	Webowy interface oprogramowania pozwalający na zdalne przeglądanie zeskanowanych preparatów poprzez przeglądarkę web oraz przez oprogramowanie producenta skanera do przeglądania preparatów
	TAK
	

	1.4. 
	Dostęp do Platformy poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych programów lub plug-in
	TAK
	

	1.5. 
	Platforma umożliwiająca zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników oraz udostępnianie zeskanowanych preparatów, zdjęć makroskopowych do zdalnej oceny
	TAK
	

	1.6. 
	Możliwość przeprowadzenia tele-konsultacji obrazów zeskanowanych preparatów mikroskopowych
	TAK
	

	1.7. 
	Otwarta Platforma umożliwiająca integrację z systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi (klasy LIS).
Wymagane dostarczenie na życzenie Zamawiającego API integracyjnego dla Platformy.
	TAK
	

	1.8. 
	Oprogramowanie producenta skanera musi zapewniać synchronizację zeskanowanych preparatów z zewnętrznym zasobem sieciowym.
	TAK
	

	1.9. 
	Zintegrowana webowa przeglądarka slajdów histopatologicznych
	TAK
	

	1.10. 
	Możliwość dostępu do systemu dla zdefiniowanej przez administratora liczby jednostek współpracujących
	TAK
	

	1.11. 
	Możliwość szybkiego wyszukiwania slajdów w oparciu o dołączone do skanów informacje( np. rodzaj barwienia, data, nazwa, własne tagi)
	TAK
	

	1.12. 
	Dostęp do Platformy w oparciu o nazwy użytkowników i hasła
	TAK
	

	1.13. 
	Możliwość nanoszenia oznaczeń i pomiarów na zeskanowanych preparatach z możliwością blokowania ich edycji dla określonych użytkowników
	TAK
	

	1.14. 
	Platforma z licencją bez ograniczenia liczby użytkowników (kont dostępowych)
	TAK
	

	1.15. 
	Platforma z licencją bez ograniczenia liczby slajdów, które można w niej przechowywać
	TAK
	

	1.16. 
	Całkowicie sieciowa i niezależna Platforma oprogramowania umożliwiająca dostęp do zeskanowanych preparatów przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji lub plug-in
	TAK
	

	1.17. 
	Kompatybilność Platformy z przeglądarkami: Chrome, Edge, FireFox,  Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji lub plug-in
	TAK
	

	1.18. 
	Zabezpieczenie przed wgraniem niedozwolonych typów plików do platformy realizowane poprzez definiowanie dozwolonych typów plików
	TAK
	

	1.19. 
	Możliwość uruchomienia przeglądarki obrazów w trybie pełnoekranowym
	TAK
	

	1.20. 
	Możliwość przełączenia się między standardowymi zdefiniowanymi wartościami powiększeń minimum: 2,5x; 5x 10x; 20x; 40x)
	TAK
	

	1.21. 
	Obsługa obrazów wielowarstwowych typu z-stack
	TAK
	

	1.22. 
	Możliwość definiowania dostępu dla użytkowników do poszczególnych slajdów lub folderów
	TAK
	

	1.23. 
	Możliwość definiowania prawa do wyświetlania etykiety slajdu dla określonych grup użytkowników
	TAK
	

	1.24. 
	Możliwość katalogowania slajdów w foldery
	TAK
	

	1.25. 
	Możliwość blokowania slajdów tylko do przeglądania dla określonych grup użytkowników
	TAK
	

	1.26. 
	System otwarty umożliwiający wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach ndpi, svs, mrxs, czi, vsi - bez potrzeby ich konwersji
	TAK
	

	1.27. 
	Możliwość automatycznej publikacji slajdów zapisanych w określonym folderze
	TAK
	

	1.28. 
	Możliwość prowadzenia konsultacji jednego przypadku przez kilku lekarzy równocześnie
	TAK
	

	1.29. 
	Możliwość definiowania konta „gość” z ograniczonymi prawami dostępu

	TAK
	



	1.30. 
	Dostęp do logu zdarzeń na platformie z możliwością filtracji po czasie i typie zdarzenia.
	TAK
	

	1.31. 
	Możliwość eksportu logu zdarzeń z Platformy
	TAK
	

	1.32. 
	Możliwość generowania linków do bezpośredniego otwarcia w posiadanej przez Zamawiającego przeglądarce NDP.View2.
	TAK
	

	1.33. 
	Obsługa logowania użytkownika bezpośrednio z posiadanej przeglądarki NDP.View2 w przypadku korzystania z linków bezpośrednich do plików w Platformie.
	TAK
	

	1.34. 
	Jednostanowiskowe rozszerzenie licencji posiadanej przez Zamawiającego przeglądarki NDP.View2 do wersji NDP.View2Plus zwiększające liczbę obsługiwanych bezpośrednio z przeglądarki (bez konwersji) formatów plików skanerowych. Obsługiwane formaty min.: ndpi, svs, mrxs, czi, vsi.
	TAK
	

	1.35. 
	Zapewnienie przez okres 12 miesięcy wsparcia serwisowego Platformy.
	TAK
	

	
    Warunki świadczenia wsparcia serwisowego

	1.36. 
	Zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych, świadczenie w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00
	TAK, proszę podać zakres godzin
	

	1.37. 
	Zapewnienie możliwości przekazywania zgłoszeń serwisowych awarii Platformy. Zgłoszenie przekazywane za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przez Wykonawcę adres e-mail lub przez udostępniony przez Wykonawcę internetowy system zgłoszeń serwisowych
	TAK, proszę podać adres e-mail i/lub adres strony
	

	1.38. 
	Obsługa serwisowa oprogramowania do tele-patologii:
-czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: do 4 godzin roboczych (dni robocze), w przypadku zgłoszenia w dzień wolny terminy liczą się od godziny 07:30 najbliższego dnia roboczego
-czas naprawy: do 24 godzin roboczych (awaria krytyczna), do 7 dni roboczych awaria niekrytyczna

Obsługa awarii sprzętowych serwera: zgodnie z warunkami SLA producenta serwera (NBD)
Przez czas reakcji należy rozumieć czas mierzony od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia działań przez Wykonawcę zmierzających do ustalenia przyczyn awarii platformy.
Przez czas naprawy należy rozumieć czas mierzony od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego do momentu usunięcia awarii przez Wykonawcę;
Przez awarię krytyczną należy rozumieć nieprawidłowości oprogramowania, które prowadzą do czasowego lub trwałego zatrzymania eksploatacji systemu informatycznego lub utraty danych  lub naruszenia ich spójności, w wyniku czego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu oprogramowania. 

Przez awarię niekrytyczną należy rozumieć  nieprawidłowości oprogramowania, przy wystąpieniu których jest możliwe prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu oprogramowania, jednakże jest to utrudnione.

	TAK
	

	1.39. 
	Potwierdzeniem należytego wykonania zgłoszeń serwisowych będzie każdorazowo Raport serwisowy zaakceptowany przez Zamawiającego bez uwag.
	TAK
	

	2. 
	Serwer do PLATFORMY DO TELE-PATOLOGII

	2.1. 
	Obudowa typu tower
	TAK, proszę podać dane identyfikujące oferowany sprzęt min. producent/typ itp.
	

	2.2. 
	Miejsce na minimum 8 dysków, 2 procesory
	TAK, proszę podać
	

	2.3. 
	Serwer wyposażony w minimum 2 procesory z rodziny x86 o następujących parametrach (każdy):
- minimum 8 rdzeni
- minimum 16 wątków
- wydajność, co najmniej 19250 jednostek według www.cpubenchmark.net
- szybkość taktowania (podstawowa), co najmniej 2,8 GHz.
	TAK, proszę podać, do oferty dołączyć wynik testu.
	

	2.4. 
	RAM minimum: 32GB
	TAK, proszę podać
	

	2.5. 
	Kontroler HDD RAID obsługujący min. RAID: 0,1,5
	TAK, proszę podać
	

	2.6. 
	Przestrzeń dyskowa na system operacyjny: minimum 2 dyski SSD przeznaczone do intensywnego odczytu o pojemności, co najmniej 480 GB (każdy). Zastosowanie RAID 1. 
	TAK, proszę podać
	

	2.7. 
	Przestrzeń dyskowa na dane: minimum 3 dyski magnetyczne typu SAS o pojemności, co najmniej 8 TB (każdy) i przepustowości 12 Gb/s. Zastosowanie RAID 5.
	TAK, proszę podać
	

	2.8. 
	Podwójny nadmiarowy zasilacz (1+1) z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, 1400W
	TAK
	

	2.9. 
	Przyłączenie do LAN: przyłącze miedziane 2 gniazda 1 Gb/s 8p8c (RJ45), minimum 1 przyłącze optyczne FC o szybkości minimum 8 Gb/s

	TAK, proszę podać
	

	2.10. 
	System operacyjny serwera umożliwiający bezpośrednie uruchomienie oferowanego oprogramowania do tele-patologii (bez udziału rozwiązań pośredniczących np. emulatorów).
System operacyjny kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem do tele-patologii. 
Licencja na system operacyjny odpowiadająca: oferowanemu serwerowi, zastosowanym procesorom, zapewniająca dostęp do serwera z LAN dla minimum 5 użytkowników (logowanie w celu zarządzania serwerem, dostępu do plików, dostęp do udziałów sieciowych serwera w LAN). 
System operacyjny 64 bitowy, aktualnie oferowany w sprzedaży przez producenta. 
Licencja na system operacyjny serwera nieograniczona czasowo.
	TAK, proszę podać
	

	2.11. 
	Gwarancja producenta serwera typu
Next Business Day minimum 36 miesięcy
	TAK, proszę podać
	

	2.12
	Serwer musi być fabrycznie nowy (nieużywany). Serwer, jako rozwiązanie techniczne wprowadzone do sprzedaży przez producenta nie wcześniej niż w 2020 roku.
	TAK, proszę podać
	

	2.13
	
Sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia oraz podłączenia do LAN (połączenie miedziane)
	TAK
	

	2.14
	
Dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tj. deklaracje zgodności niezbędne do oznaczenia oferowanego sprzętu znakiem CE. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. dokumentów wraz z dostawą serwera.
	TAK
	

	3.
	Szkolenie


	3.1
	[bookmark: _GoBack]Zapewnienie szkolenia dla personelu Zamawiającego w pełnym zakresie użytkowania Platformy. Szkolenia dla max. 5 osób.  
	TAK
	

	3.2
	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (w formie gotowej do wydruku) stosowne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia.
	TAK
	

	‍4.
	Wymagania prawne


	‍4.1
	Deklaracja zgodności CE IVDR dla Platformy tele-patologii (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746) – dopuszczenie rozwiązania do zastosowań medycznych/laboratoryjnych
	TAK
	



Uwaga:
W kolumnie "Wartość oferowana" Wykonawca potwierdza spełnienie parametrów wymaganych (granicznych) tj. należy wpisać "TAK" i jeśli wymagane należy podać oferowane parametry.  Niewypełnienie kolumny "Wartość oferowana” lub wpisanie „NIE” w przypadku parametrów wymaganych (granicznych), będzie rozumiane przez Zamawiającego, jako brak potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek parametru wymaganego (granicznego) opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.




	FORMULARZ CENOWY

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	J. m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	Wartość netto PLN
	% VAT
	Wartość brutto PLN

	1. 
	Dostawa webowej Platformy do tele-patologii w pełni kompatybilnej z posiadanym przez Zamawiającego systemem Hamamatsu Photonics NanoZoomer S360.
Licencja dożywotnia, bez ograniczenia liczby użytkowników (kont dostępowych), funkcjonalności zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ pkt. 1.1-1.39.
Zapewnienie wsparcia serwisowego przez okres 12 miesięcy.

Producent:
…………………………………………………
nazwa (dane identyfikujące)
…………………………………………………

	szt.
	1
	
	
	
	

	2. 
	Dostawa serwera, udzielenie licencji, parametry techniczne, serwis gwarancyjny zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ pkt. 2.1- 4.1.


Producent:
…………………………………………………
dane identyfikujące sprzęt
…………………………………………………
	szt.
	1
	
	
	
	

	Razem
	
	X
	




Łącznie wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)
Łącznie wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: ……………………………..…………………….)

Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki i wartości VAT.
Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podane ceny muszą zawierać wszystkie elementy składające się na koszt wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w SWZ wraz z załącznikami. Łączna cenę brutto należy przenieść do Formularza ofertowego (Zał. nr 1 do SWZ). Łączna cena brutto będzie stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.

Informacja dla Wykonawcy:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
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