	Załącznik nr 2 do SWZ, PN-118/23/JS


	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Przedmiot zamówienia: Zakup zautomatyzowanego systemu do izolacji materiału genetycznego 
pod zaawansowaną diagnostykę guzów litych wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych na okres 36 miesięcy.

	Dla: Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów    OPK-324

	Producent:


                            ………………………………………………………………………..
Dostawca:                                                             ………………………………………………………………………..

Oferowany model/typ:
                            …….………………………………………………………………….

Rok produkcji (nie starszy niż 2022):
               ………………………………………………………………………...

Kraj pochodzenia:

                            ...........................................................................


	I
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
	PARAMETR
WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
(wypełnia Wykonawca

	1. 
	Stacja pipetująca o wielkości blatu roboczego pozwalającym na umieszczenie 25 mikropłytek w jednej płaszczyźnie.
	TAK
	

	2. 
	Stacja posiadająca pełną obudowę z listwą świetlną sygnalizującą stan instrumentu (praca, błąd, wymagana ingerencja użytkownika, itp.).
	          TAK
	

	3. 
	Stacja wyposażona w 96-kanałowe ramię pipetujące za pomocą końcówek jednorazowych z lub bez filtra. 
	         TAK  
	

	4. 
	Zakres pipetowania 5-1000ul.
	TAK
	

	5. 
	Parametry pipetowania:

5ul: dokładność 3%, precyzja 5%

200ul: dokładność 3%, precyzja 3%
	TAK 
	

	6. 
	Ramię przenoszące mikropłytki w obrębie blatu roboczego zintegrowane z 96-kanałowym ramieniem pipetującym z możliwością rotacji o 360 stopni.
	TAK
	

	7. 
	Urządzenie wyposażone w kurtynę świetlną, której przerwanie powoduje natychmiastowe zatrzymanie urządzenia w celu ochrony operatora przed ruchomymi elementami stacji.
	TAK
	

	8. 
	Urządzenie wyposażone w moduł do płukania końcówek jednorazowych używanych przez ramię 96-kanałowe i system odprowadzania płynów z blatu roboczego.
	TAK 
	

	9. 
	Blat roboczy wyposażony w adaptery dla mikropłytek/pudełek z końcówkami jednorazowymi w ilości 20 sztuk.
	TAK
	

	10. 
	Blat roboczy oświetlony lampami LED.
	TAK
	

	11. 
	Urządzenie wyposażone w kamery monitorujące blat roboczy z możliwością automatycznego zapisu pliku video w przypadku wystąpienia błędu w pracy stacji pipetującej.
	TAK 
	

	12. 
	Urządzenie wyposażone w moduł do zrzutu końcówek.
	TAK
	

	13. 
	Urządzenie wyposażone w wytrząsarkę orbitalną o obrotach do 1800 rpm.
	TAK 
	

	14. 
	Urządzenie wyposażone w blok grzewczo-chłodzący o zakresie temperatury 4°C-100°C z regulacją co 0,1°C możliwością instalacji adapterów do płytek głębokodołkowych różnych producentów.
	TAK
	

	15. 
	Urządzenie wyposażone w magnes pierścieniowy dostosowany do płytek 96 dołkowych.
	TAK 
	

	16. 
	Oprogramowanie stacji umożliwiające użytkownikowi programowanie dowolnych protokołów za pomocą przeciąganych ikon, definiowanie nowych ustawień blatu roboczego, wprowadzanie nowych typów probówek i mikropłytek, importowanie i eksportowanie protokołów, wybór techniki pipetowania odpowiedniej dla pipetowanej cieczy, walidację wprowadzonych protokołów, śledzenie danych powiązanych z próbami (np. kod kreskowy, nazwa).
	TAK
	

	17. 
	Oprogramowanie pozwalające na optymalizację wprowadzanych protokołów poprzez każdorazowe przeliczanie czasu potrzebnego do zakończenia zadania.
	TAK
	

	18. 
	Oprogramowanie umożliwiające symulację 3D wprowadzonego protokołu.
	TAK
	

	19. 
	Oprogramowanie pozwalające na tworzenie profili użytkowników o zróżnicowanych poziomach dostępu, monitorowanie wszelkich zmian w protokołach, przechowywanie poprzednich wersji protokołów, używanie podpisu elektronicznego, raportowanie na każdym etapie wykonywanego procesu.
	TAK
	

	20. 
	Urządzenie pracujące z końcówkami przewodzącymi (objętości 40-1070ul) i nieprzewodzącymi (objętości 40-1070ul) produkowanymi i dostarczanymi przez producenta urządzenia w celu zapewnienia najwyższej precyzji pipetowania.
	TAK
	

	21. 
	Końcówki wolne od Rnaz, Dnaz, DNA, inhibitorów PCR, pyrogenów, endotoksyn i metali umieszczone w zamkniętych pudełkach zawierających oddzielne przegrody dla każdej z końcówek.
	TAK
	

	22. 
	Wymiary: 112 cm (wysokość), 112 cm (szerokość), 81 cm (głębokość).
	TAK
	

	23. 
	Urządzenie z możliwością integracji instrumentów i oprogramowania produkowanych przez firmy zewnętrzne.
	TAK
	

	24. 
	Możliwość zdefiniowania dowolnej techniki pipetowania za pomocą oprogramowania podstawowego np. pipetowanie w dowolnych punktach dołka na płytce poza punktem centralnym, dotykanie ścianki studzienki po zakończonym dozowaniu, itp.
	TAK
	

	25. 
	Wdrożenie metody izolacji z bloczków parafinowych w oparciu o zestaw FormaPure.
	TAK
	

	26. 
	Zestaw startowy końcówek jednorazowych z filtrem:

1025ul – 250 raków x 96 końcówek

190ul – 200 raków x 96 końcówek

50ul – 100 raków x 96 końcówek
	TAK
	

	27. 
	Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie obciążany prawami osób trzecich.
	TAK
	

	II
	GWARANCJA I SERWIS

	28. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
	TAK, podać
	

	29. 
	W czasie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi 2 przeglądy gwarancyjne.
	TAK
	

	30. 
	Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury.
	TAK
	

	31. 
	O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie
	TAK, podać
	Firma/ Imię i Nazwisko :….

tel:..... / email……

	32. 
	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.

Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. 

Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności.

Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy).
	TAK
TAK
TAK – jeśli dotyczy

Dotyczy/

nie dotyczy
	

	33. 
	Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem  oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu.
	TAK
	

	34. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.
	TAK
	

	35. 
	Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	TAK
	

	36. 
	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 7 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	TAK
	

	37. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. 
	TAK
	

	38. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	TAK
	

	39. 
	W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny.
	TAK
	

	40. 
	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”.
	TAK
	

	41. 
	Lista serwisów po gwarancyjnych.
	TAK, podać
	Firma/ Imię i Nazwisko :….

tel:..... / email……

	III
	SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE

	42. 
	Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem
	TAK
	

	43. 
	Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem  zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury
	TAK
	

	IV
	DOKUMENTACJA
	
	

	44. 
	Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim 

-kartę gwarancyjną,

-listę dostawców części zamiennych,

-listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy)

-folder z dokładnymi parametrami technicznymi,

-instrukcję obsługi konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
-uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974(jeśli dotyczy)
- protokół zdawczo-odbiorczy z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) (jeśli dotyczy)
	TAK, jeśli dotyczy
	

	V
	ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY
	
	

	45. 
	Świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
	TAK, jeśli dotyczy
	

	46. 
	Materiały producenta potwierdzające/określające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi). Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. 
	TAK
	

	VI
	WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY
	
	

	47. 
	Płatność łącznej ceny umowy: 60 dni od daty podpisania protokołu instalacyjnego i otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze.
	TAK
	

	48. 
	Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika) – do 12 tygodni od zawarcia umowy.  
	TAK
	

	49. 
	Dostawa sprzętu w siedzibie Użytkownika potwierdzone zostanie protokołem odbioru zdawczo-odbiorczym.
	TAK
	


*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: 

1/  Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” będzie rozumiane jako niespełnienie parametrów. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

2/  Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

3/  Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
	FORMULARZ  CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Przedmiot zamówienia:  Zakup zautomatyzowanego systemu do izolacji materiału genetycznego 
pod zaawansowaną diagnostykę guzów litych wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych na okres 36 miesięcy.


	LP.
	Nazwa artykułu 
	J. m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	Wartość netto PLN
	% VAT
	Wartość brutto PLN

	1. 
	Stacja pipetująca 
Parametry techniczno – użytkowe  oraz elementy składowe zestawu zgodnie 

z opisem powyżej w tabeli
Producent:

…………………………………………………….

Model/typ: 

…………………………………………………….

Nr katalogowy:

…………………………………………………….
	szt.
	1
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw startowy końcówek jednorazowych 1025ul - 250 raków* x 96 końcówek
Producent

…………………………………………………………………..

Nazwa

…………………………………………………………………..

Numer katalogowy
…………………………………………………………………..
	opak.
	250
	
	
	
	

	3. 
	Zestaw startowy końcówek jednorazowych 190ul - 200 raków* x 96 końcówek
Producent

…………………………………………………………………..

Nazwa

…………………………………………………………………..

Numer katalogowy
…………………………………………………………………..
	opak.
	200
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw startowy końcówek jednorazowych 50ul - 100 raków* x 96 końcówek
Producent

…………………………………………………………………..

Nazwa

…………………………………………………………………..

Numer katalogowy
…………………………………………………………………..
	opak.
	100
	
	
	
	

	Razem
	
	X
	


[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]
Wartość netto: …………....… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: …………..… PLN (słownie: …………………………………………………….)
*1 rak = 1 opakowanie które zawiera 96 sztuk końcówek
Informacja dla Wykonawcy:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5

